
第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求
 （注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）
3.1技术、服务标准和要求
采购包1：
采购包预算金额（元）: 1,920,326.05
采购包最高限价（元）: 1,920,326.05
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业

	1
	校园设施修缮及环境提升项目
	1.00
	1,920,326.05
	项
	建筑业


一、技术、服务标准和要求：
采购包1：
标的名称：校园设施修缮及环境提升项目
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	一、采购内容及预算：
1.采购内容：西安高新第二小学校园设施修缮及环境提升项目，详见工程量清单。
2.采购预算：1920326.05元（192.032605万元）
二、付款进度要求：
1、材料设备进场、工程施工、竣工验收（工期）：30日历天。
2、合同款的支付：
（1）合同签订后7个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款。
（2）所有服务内容完成及验收合格，经审计部门审定后，7个工作日内支付审定价剩余全款。
3、工程质量保修期：1年。
三、质量保证、服务要求：
1、工程质量应当达到约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。
2、质保期内应无偿负责所承包工程的维修和替换等工作。超出质保期收取人工及材料成本费用。
3、服务响应时限：7*24小时服务，提供售后服务电话（应具有：固定电话、移动电话、传真）。
4、派专人对学校提供售后服务，并每月定期对合同范围内的装饰装修工程进行巡检，做好巡检记录。
5、维修工作时间不大于24小时，更换工作时间不大于72小时。
6、若乙方未按照合同规定的服务要求执行，甲方有权自行选择第三方进行维护和修理，所产生的费用将从质保金中扣除。
四、承包人的职责要求：
1、代表发包人全过程协调内、外部关系，处理往来文件，对工程进度、质量、费用、安全生产、创卫等方面工作进行监督管理。
2、承包人全权负责现场的施工安全、保卫、夜间照明、围栏设施及场内外接口交通疏导，按照施工现场临时用电安全技术规范和现场供用电安全规范组织施工，搞好施工现场管理，如未尽到安全、管理责任，发包人可对该违约行为进行处罚。
3、开工后2日内提交经修改后的施工组织设计和施工总进度计划。
五、验收要求：
1、装饰装修工程验收、防水工程验收、隐蔽工程验收等。
2、乙方保证本项目招投标文件的要求。
3、工程施工完成，乙方进行自检验收，出现的问题限期整改。自检最终通过后，乙方提出最终验收申请，甲方组织相关人员进行最终验收。
4、项目从通过最终验收之日起进入保修期。
六、特殊要求：
必须按照招标文件、合同及甲方现场工作人员的要求，实施施工。
七、争议解决
1、甲乙双方就合同条款的解释或执行以及与项目密切相关的事项发生争议，应在7个工作日内友好协商解决，协商不成，诉讼至人民法院解决。
2、因质量问题发生的争议，由国家权威技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。
八、合同价款要求：
1、合同价款按照成交确定的价格和合同中明确的工程范围，在工程实施过程中一次性包死。除此之外的工程范围和工程量的变动部分在征得甲方同意后实行现场签证，依照投标报价增加或扣减。
2、风险费用的计算方法：应由承包人承担的风险（政策性调价、人工、材料、机械费的上涨）费用已由承包人根据自身经验、实力及工程实际情况做了充分估计并已计入合同价款中，风险费用未单独计列的，应认为已经包含在合同价款之中。
3、投标总报价为投标人充分考虑招标文件的各项条款和所掌握的市场情况及本工程的实际，根据自身的情况自主报价，尤其是要充分考虑为达到本工程工期要求所发生的赶工措施费以及应采取相应措施的费用。
4、投标人的投标报价应包括完成该工程项目的成本：人工费、材料费、措施费、机械费、税金、利润、风险费等所有费用(交钥匙固定总价工程)。
5、投标报价还应考虑与建筑主体施工单位、施工场内其他专业施工单位的配合因素自主编制，配合费用计入投标总报价。
6、投标人投标报价中无论招标文件工程量是否明确，建设单位将不另行增加招标范围内工程的相关费用。
7、投标人装备险和投标人职工的（人身）事故险由承包人投保，其保险费由投标人承担并支付，并包含在所报的单价或合价中，不得单独报价。
8、投标人因承包本合同工程所缴纳的一切税费均由投标人承担，并包含在所报的单价或合价内。
9、各投标人应充分考虑招标文件的各项条款，结合本工程的实际，根据自身的情况自主报价。
10、凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负。
11、最低报价不是中标的唯一依据。
12、投标货币：人民币。单位元，精确到小数点后两位。
九、主要规范、规程：
（一）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）
（二）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）
（三）《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）
（四）《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）
（五）《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）
（六）《民用建筑电气设计规范》（JGJ 16-2008）
（七）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2020）
（八）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）
（九）《室内装饰装修材料-人造板及其制品甲醛释放限量》（GB/18580-2017）
（十）《建筑用墙面涂料中有害物质限量》（GB 18582-2020）
（十一）《室内装饰装修材料-胶结剂中有害物质限量》（GB18583-2008）
（十二）《室内装修材料-聚氯乙烯卷材地板中有毒物质限量》（GB18686-2001）
（十三）《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2010）
（十四）《房屋建筑制图统一标准》（GB/T50001-2010）
（十五）《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）
（十六）《高级装饰工程质量检验评定标准》（DBJ/T01-27-2003）
（十七）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）
（十八）《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）
（十九）《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）
（二十）《建筑施工木脚手架安全技术规范》（JGJ164-2008）
（二十一）《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）
（二十二）《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）
（二十三）质量保证体系第三层次文件《GB/T19001-2016-IS09001：2015标准》
十、工程做法及技术要求：
工程量清单所包含的全部内容


二、供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：
采购包1：
按照设计施工图纸、工程量清单及采购人要求施工，工程必须符合施工安全生产规范标准和国家工程验收合格标准。
三、针对本项目的其他技术服务要求：
投标人要结合本工程的特点，提出切实可行的修缮方案，修缮要符合现有校园的风格和校园文化。具有很好的耐久性和质感，各种不同的色彩，容易清洗、防火、抗水以及维护费用低。外立面造型效果要立意新颖、独特，能够有较强的前瞻性。体现本次修缮的特色。
四、工程量清单（详见附件）
 （说明：工程量清单应当结合《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第六条第二款规定，明确相关性能、材料、结构、外观、安全、标准等。）
3.2商务要求（说明：由采购人依据项目具体需求制定）
	序号
	项目
	要求

	1
	项目负责人（项目经理）
	具体要求详见资格审查条款


说明：
1.对于不允许偏离的实质性要求和条件，采购人或者代理机构应当在磋商文件中规定，并以醒目的方式标明。
 2.除相关法律或行政法规或规章要求供应商在响应或磋商阶段提供检测报告的，不得要求供应商在响应、磋商阶段提供检测报告，如确实需要检测报告，可要求供应商承诺在签订合同阶段或项目实施阶段提供。
 3.若要求供应商提供相关人员的职业资格的，不得要求提供除现行《国家职业资格目录》以外的职业资格，不得以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视性待遇。
3.3其他要求
（1）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。 营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 （2）成交供应商在领取成交通知书前，须向采购代理机构提供纸质版响应文件2套，且提供的响应文件必须与在陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统中递交的电子响应文件内容一致，纸质版响应文件必须装订成册签字盖章。 （3）若磋商文件中相关内容与新政策要求有出入，按照最新要求执行。
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