采购需求
一、基本要求

1、功能要求：佳能320排640层CT维保服务

2、服务期限：合同签订之日起一年
3、服务地点：渭南市中心医院
二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，则统一执行最新标准、规范。

服务的具体要求：

整机保修服务（含球管，探测器及原厂VITREA后处理工作站软、硬件，不含高压注射器、稳压电源等其他第三方设备）。

四、验收标准
质量符合国家法律法规规定的合格标准、磋商文件、响应文件的要求。



